ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ВИМОГ ТА ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ ПОСЛУГ З ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО ОБЛАДНАННЯ (КАЛІБРУВАННЯ)

Для забезпечення безперебійного виконання функціональних обов’язків установи, необхідно зробити закупівлю послуг з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування).
Провівши моніторинг вартості, установою, відповідно до кошторисних призначень, заплановано та оприлюднене оголошення щодо закупівлі послуг з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування) за рахунок спеціального фонду державного бюджету очікуваною вартістю 41000,00 грн. Місце надання послуг: м. Дніпро, просп. О. Поля, 48.


ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Технічні вимоги
«Код ДК 021:2015 - 71630000-3, Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування))»

0. 1. Учасник повинен проводити послуги калібрування згідно «Закону  України про метрологію та метрологічну  діяльність»  і  інших чинних нормативних  документів з метрології на всі види послуг з калібрування.
0. 2. Термін виконання  послуг з технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування) – з дня укладання договору по грудень  2024 року.
1. 3. Для надання послуги Виконавець повинен мати належним чином отримані та оформлені в компетентних органах всі необхідні ліцензії, дозволи, сертифікати на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.
1. 4. Виконавець повинен надати Замовнику метрологічні послуги, якість яких відповідає вимогам Наказу Мінекономрозвитку України № 193 від 08.02.2016 року «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів», ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 та підтверджується шляхом видачі «Свідоцтва про повірку», «Довідки про непридатність» або відбитком повірочного тавра. Результати калібрування оформляються сертифікатом калібрування, в якому зазначається простежуваність та невизначеність калібрування.
1. 5. Якщо в процесі надання метрологічних послуг за цим Договором Виконавцем буде встановлена непридатність обладнання - послуги вважаються наданими, а результати послуг підтверджуються шляхом видачі довідки про непридатність.
3. 6. Перелік лабораторного обладнання, яке підлягає технічному обслуговуванню (калібруванню) у 2024 році, наданий нижче.  
	№ п/п
	Назва лабораторного обладнання
	Одиниця вимірювання
	Кількість

	1
	МКС-01А «Мультирад»
	шт
	1

	2
	УСК «Гамма-Плюс»
	шт
	1

	3
	МКС -07 «ПОШУК»
	шт
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ОБГРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ВИМОГ ТА  ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ  ПОСЛУГ   З  ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУ ВАННЯ ЛАБОРАТОР НОГО  ОБЛАДНАННЯ (КАЛІБРУВ АННЯ)     Для забезпечення безперебійного виконання функціональних обов’ язків установи,  необхідно зробити  закупівлю послуг з технічного обслуговування лабораторного  обладнання (калібрування) .   Провівши моніторинг вартості ,  установою ,   відповідно до кошторисних призначень ,   заплановано  та   оприлюднен е   оголошення щодо закупівлі   послуг з технічного  обслуговування лаб ораторного обладнання (калібрування)   за рахунок спеціального фонду  державного бюджету  очікуваною вартістю  41 000 ,00   грн. Місце  надання послуг : м. Дніпро,  просп. О. Поля, 48.       ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА З АКУПІВЛІ      Технічні вимоги   « Код ДК 021:2015  -   71630000 - 3 ,   Послуги з технічного огляду та випробовувань (Послуги з  технічного обслуговування лабораторного обладнання (калібрування) )»     1. Учасник повинен проводити послуги калібрування згідно «Закону  України   про  метрологію та метрологічну  діяльність»  і  інших чинних нормативних  документів з  метрології на всі види послуг з калібрування.   2. Термін виконання  послуг   з  технічного обслуговування   лабораторного  обладнання   (калібрування)   –   з дня укладання д оговору   по грудень  2024   року.   3. Для надання послуги Виконавець повинен мати належним чином отримані та  оформлені в компетентних органах всі необхідні ліцензії, дозволи, сертифікати  на  провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання такого дозв олу або  ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством.   4. Виконавець   повинен надати Замовнику метрологічні послуги, якість яких  відповідає вимогам Наказу Мінекономрозвитку   України № 193 від 08.02.2016 року «Про  затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів  вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів»,  ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 та підтверджується шляхом видачі « Свідоцтва про повірку»,  «Довідки про непридатність» або відбитком повірочного тавра. Результати калібрування  оформляються сертифікатом калібрування, в якому зазначається простежуваність та  невизначеність калібрування.   5. Якщо в процесі надання метрологічни х послуг за цим Договором Виконавцем  буде встановлена непридатність обладнання  -   послуги вважаються наданими, а результати  послуг підтверджуються шляхом видачі довідки про непридатність.   6. Перелік лабораторного обладнання, яке підлягає   технічному обслугов уванню   ( калібруванню )   у 2024   році, наданий нижче.    

№ п/п  Назва лабораторного обладнання  Одиниця  вимірювання  Кількість  

1  МКС - 01А  « Мультирад »  шт  1  

2  УСК  « Гамма - Плюс »  шт  1  

3  МКС  - 07  « ПОШУК »  шт  1  

 

